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Introducción. El éxito de la artroplastia total de rodilla está condicionado por la degradación de 

los componentes del dispositivo y la liberación de partículas, que desencadenan procesos de 

inflamación tisular aséptica y osteolisis, causando el aflojamiento del implante [1,2]. El presente 

estudio se enmarca dentro de un proyecto sobre 50 casos intervenidos de cirugía de revisión por 

aflojamiento protésico, dirigido hacia la determinación de factores biopatológicos asociados, 

siendo el objeto de estudio 4 prótesis fracasadas de la misma composición (aleación Co-

Cr/polietileno UHMWPE) y origen, en cuyo análisis se ha observado el mismo tipo de respuesta. 

Métodos. Análisis anatomopatológico de biopsias y piezas quirúrgicas, aplicando técnicas de 

rutina e inmunohistoquímica; y del líquido sinovial, mediante citología en base líquida. Ensayos 

físico-químicos del material para evaluación de cambios inducidos mediante técnicas de 

espectroscopía, cromatografía, calorimetría y microscopía. 

Resultados. El estudio anatomopatológico detecta reacción inflamatoria granulomatosa de 

“cuerpo extraño” con presencia de células gigantes, que fagocitan restos poliméricos resultantes 

de la degradación del dispositivo, histiocitos y macrófagos; así como fibrosis crónica. Destaca, 

como rasgo específico, la aparición de cuerpos asteroideos en el citoplasma de las células 

gigantes multinucleadas. Se detectan fenómenos de metalosis relacionados con la aparición de 

depósitos en la superficie del inserto tibial capaces de agredir el componente metálico femoral 

del dispositivo, ya que los estudios de caracterización físico-química indican no sólo una 

degradación de la superficie polimérica, caracterizada mediante espectrofotometría ATR-FTIR 

y TGA, sino también la aparición de depósitos ricos en sodio y fósforo, evidenciada tras el 

análisis composicional por EDAX. 

Conclusiones. La evaluación del estado de los dispositivos biomédicos tras su fracaso presenta 

elevado interés. La interacción con los tejidos da lugar a alteraciones en los materiales que 

condicionan su aflojamiento y retirada prematura. Los tejidos muestran reacción fibrosa y 

granulomatosa, con presencia específica de cuerpos asteroideos en relación con la composición 

polimérica de las prótesis y su deterioro; y metalosis derivada de la agresión del componente 

metálico por parte de un depósito rico en sodio y fósforo en el componente polimérico. 

Referencias 

1. G. Krohmer et al. Histol. Histopathol. 23 (2008):925-33. 
2. Bladen C.L. et al. J. Biomed. Mater. Res. B. Appl. Biomater. 101 (2013):407-13. 
  

mailto:jparra@ictp.csic.es

